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ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА ВОД 
Атанов А .Н ., Болдина О .В ., Гагаринов С .В ., Кузенталь Ю .В ., Сидорова Л .С . 
Представлена информация об ООО «ЦСОВВ» – одном из крупнейших в РФ производителей стандартных 
образцов утвержденных типов (ГСО) для метрологического обеспечения контроля показателей качества 
и безопасности воды, водных сред и различных видов продукции. Показаны измерительные возможности 
центра, а также представлены схемы прослеживаемости результатов аттестации всех производимых 
ГСО к первичным эталонам и единицам системы СИ. 
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средств измерений .
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ООО «Центр стандартных образцов и высокочистых 
веществ» (далее – ООО «ЦСОВВ», Центр) был создан 
в Санкт-Петербурге в апреле 1997 года . Основной 
целью создания Центра стало построение надежной 
и доступной отечественной системы средств метроло-
гического обеспечения контроля показателей качества 
и безопасности воды, водных сред и различных видов 
продукции в виде стандартных образцов (СО) состава 
и свойств, стандарт-титров и высокочистых веществ . 
Истоками Центра стали лучшие достижения в обла-
сти разработки СО, методов и средств их аттестации 
(характеризации), накопленные за 30-летний период 
сначала в НПО «ИСАРИ» Госстандарта СССР (г . Тбилиси, 
Грузия), а затем в ЗАО «Центр исследования и контроля 
воды» (ЗАО «ЦИКВ», Санкт-Петербург) . За последнее 
десятилетие эти достижения получили на базе Центра 
дальнейшее развитие .
Только за последние пять лет в Центре созданы 
16 СО утвержденных типов (ГСО), а также методы 
(методики) и средства их аттестации . 
В настоящее время Центр осуществляет в форме 
серийного постоянного (непрерывного) производства 
выпуск 165 типов ГСО состава и свойств водных сред, 
чистых органических веществ и их растворов в орга-
нических растворителях, а также стандарт-титров рН . 
Все ГСО признаны в качестве МСО . Ряд ГСО состава 
и свойств, а также стандарт-титры рН представляют 
собой рабочие эталоны . Производимая Центром номен-
клатура ГСО охватывает основные, наиболее часто 
контролируемые показатели состава и свойств вод, 
подлежащие контролю в соответствии с действующими 
нормативными документами [1–3] . Общий годовой 
объем выпуска и реализации ГСО превышает на дан-
ный момент четверть миллиона экземпляров . При этом 
в 2014 году было выпущено 100 партий экземпляров 
ГСО различных типов, а в последние два года объемы 
реализации ГСО росли примерно на 10 % ежегодно .
Персонал Центра насчитывает 29 человек, в том 
числе три кандидата химических наук, с высшим обра-
зованием – 24 сотрудника (в том числе с химическим 
или химико-технологическим – 14 человек), со сред-
ним специальным образованием один сотрудник и со 
средним профессиональным – четыре . Три специалиста 
имеют дополнительное метрологическое образование . 
В настоящее время Центр имеет следующую 
структуру: административно управленческий персонал, 
производственное отделение, лаборатория испытаний 
и контроля, отдел метрологии, служба контроля каче-
ства, отдел инженерно-технического обеспечения, отдел 
продаж, финансово-экономический отдел . 
Руководителем Центра с момента его создания 
является А .Н . Атанов, кандидат химических наук, заслу-
женный химик РФ . 
Центр имеет надежно функционирующую систему 
менеджмента качества . В 2012 году Центр первым 
из отечественных производителей СО аккредитован 
Ассоциацией аналитических центров «Аналитика» на 
соответствие ISO Guide 34:2009 [4] в международной 
системе APLAC (сертификат аккредитации № AAC .
RM .00157 от 02 .07 .2012), подтверждающей компетент-
ность организации в качестве производителя СО . 
Принципиальная позиция Центра с момента созда-
ния – гарантия однозначной прослеживаемости резуль-
татов аттестации всех разработанных и производимых 
ГСО к первичным эталонам и единицам системы SI . 
Центр не производит ни одного ГСО, в основу аттестации 
которого была бы заложена процедура приготовления 
или процедура МСИ .
Центр имеет следующие измерительные возмож-
ности . Аттестация ГСО проводится с использованием:
– ряда «первичных», по современной международной 
терминологии, высокоточных инструментальных методов 
(кулонометрия – потенциостатическая и кулонометри-
ческое титрование, криометрия);
– 52 аттестованных методик измерений, основанных 
на использовании «первичных» методов (титриметрия, 
гравиметрия), «первичных» ГСО, рабочих эталонов (РЭ) 
и образцовых средств измерений (СИ) . 
Для аттестации ГСО используется в ряде случаев 
уникальная инструментальная база:
– установка кулонометрическая «Кулон» (ООО «Ин-
форманалитика», г . Санкт-Петербург);
– установка кулонометрическая высокоточная УКТ-1 
(ФГУП «УНИИМ», г . Екатеринбург);
– РЭ единицы молярной доли органических веществ 
«Криом» (НПО «ИСАРИ», г . Тбилиси, Грузия);
– РЭ удельной электропроводности водных растворов 
2-го разряда;
– образцовый спектрофотометр и др .
Прослеживаемость результатов аттестации произво-
димых ГСО регулярно подтверждается путем:
– калибровок РЭ в государственных научных метрологи-
ческих институтах (ГНМИ) Росстандарта (с использованием 
Государственных первичных эталонов – ГПЭ единиц РФ);
– поверок РЭ и СИ в ГНМИ и территориальных органах 
Росстандарта РФ;
– использования ГСО – РЭ 1-го разряда, производи-
мых ФГУП «УНИИМ»;
– в некоторых случаях – сличениями с зарубеж-
ными СО .
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Объектами производственного контроля производ-
ства партий ГСО являются:
– исходный растворитель (деионизированная вода, 
органические растворители);
– исходные реактивы (неорганические и органи-
ческие);
– исходный фоновый электролит (при его наличии 
в составе ГСО);
– входные комплектующие (ампулы, пробирки, 
банки полимерные, упаковочные футляры, коробки 
и этикетки и др .);
– материалы ГСО;
– экземпляры ГСО . 
Продукция Центра не имеет рекламаций потребителей, 
что, очевидно, является следствием строгого соблюдения 
требований системы менеджмента качества . Высокое 
качество продукции Центра неоднократно отмечалось 
наградами конкурсов и выставок «Метрология» и «Ана-
литика-Экспо» . Так, по результатам экспертиз, проведен-
ных ФГУ «Ростест-Москва», продукция ООО «ЦСОВВ» 
неоднократно награждалась «Знаком качества средств 
измерений» и знаком качества «За обеспечение высокой 
точности измерений в аналитической химии» . Продукция 
Центра награждалась золотыми медалями выставок 
«Метрология» и «Аналитика-Экспо», а также премией 
«НИКА» – за победу в номинации «Стабильность и каче-
ство продукции» (данная награда вручается за продукцию, 
которая прошла «испытание временем» и неоднократно 
удостаивалась знака качества) .
Центр активно работает с потребителями через такие 
мероприяия, как:
– участие в выставках;
– выступления с докладами на конференциях 
и семинарах;
– публикации статей в журналах; 
– регулярные обновления информации на сайте, 
в том числе ежемесячно по выпущенным партиям СО, 
находящимся в обращении .
В течение ряда лет вместе с ЗАО «Роса» (Москва) 
и ЗАО «ЦИКВ» (Санкт-Петербург) Центр 
Приемо-сдаточные испытания и аттестацию всех 
производимых партий ГСО проводит лаборатория испы-
таний и контроля Центра . Технологический контроль 
в процессе изготовления партий ГСО осуществляют 
специалисты производственного отделения и отдел 
инженерно-технического обеспечения Центра .
Все используемые методы и методики измере-
ний для аттестации ГСО имеют строго определенную 
и ограниченную область применения, определяемую 
следующими существенными факторами:
– природа и диапазон концентраций аттестуемого 
компонента;
– отсутствие в матрице заметных количеств других 
макрокомпонентов сходной природы;
– для водных растворов – определенные параметры 
матрицы (отсутствие или наличие фонового электро-
лита, его строго определенная природа и значение его 
концентрации);
– во всех случаях – отсутствие заметных количеств 
примесей . 
Производство ГСО – сложный процесс, включаю-
щий ряд технологических операций и стадий произ-
водственного (технологического) контроля, которые 
регламентированы в соответствующих комплектах 
конструкторской и технологической документации 
(включающих в том числе ТУ, технологические регла-
менты и технологические инструкции) . Основная 
цель реализации многозвенной и строгой системы 
производственного контроля и приемо-сдаточных 
испытаний – соответствие продукции при передаче 
ее на аттестацию всем заданным требованиям . Для 
целей производственного контроля и проведения 
приемо-сдаточных испытаний ГСО используются 
следующие методы: титриметрия, переменнотоковая 
кондуктометрия, спектрофотометрия (Vis, ИК), эмис-
сионная и масс-селективная спектрометрия индук-
тивно-связанной плазмы, импульсная полярография, 
турбидиметрия, потенциометрия, гравиметрия, газовая 
хроматография .
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является организатором ежегодного семинара «Вопросы 
аналитического контроля качества вод», к которому 
неизменно проявляют повышенный интерес участники, 
фирмы – экспоненты оборудования и расходных мате-
риалов, а также фирмы-спонсоры . 
Центр активно развивается: выполняет разработки 
новых типов СО, проводит работы по совершенст-
вованию технологических процессов, по повышению 
производительности труда, автоматизации ручных 
операций (мойка и сушка ампул, наклейка этикеток), 
по повышению гарантий качества продукции за счет 
минимизации субъективного фактора и совершенство-
вания процедур контроля .
С начала этого года в Центре введена в эксплуа-
тацию система автоматической мойки ампул разной 
вместимости, которая позволила, с одной стороны, 
отказаться от ручной мойки и на порядок повысить 
производительность труда, а с другой стороны, сущест-
венно повысить объективность и достоверность контроля 
качества отмывки ампул . 
Центр выпускает ГСО по следующим показателям: 
– водные растворы (ВР) катионов однокомпонентные 
(29 показателей); 
– ВР металлов многокомпонентные для спектраль-
ного анализа (14 показателей); 
– ВР анионов однокомпонентные (14 показателей); 
– чистые органические вещества и их растворы 
в органических растворителях (19 показателей); 
– интегральные показатели состава: активный хлор, 
общая жесткость, общая щелочность, общая мине-
рализация, бихроматная окисляемость воды (ХПК), 
нефтепродукты, общий азот, общий фосфор (8 пока-
зателей) – 15 типов; 
– свойства воды: мутность, цветность, электропро-
водность, рН (4 показателя) – 16 типов .
Используемые в Центре методы аттестации ГСО 
можно разделить на следующие группы .
1 . Абсолютные методы («первичные» по ИСО 35 [5]), 
основанные на использовании фундаментальных кон-
стант и не требующие для своей реализации СО более 
высокой точности:
– потенциостатическая кулонометрия (используется 
для аттестации группы ГСО состава ВР ионов тяжелых 
металлов: Fe3+, Cd2+, Co2+, Mn2+, Cu2+, Ni2+, Sn4+, Hg2+, Pb2+, 
Sb3+, Ti4+, Ag+, Zn2+);
– кулонометрическое титрование (используется для 
аттестации ГСО состава ВР ионов хрома (VI), натрия 
и хлорид-ионов);
– криометрия (используется для аттестации ГСО 
группы чистых органических веществ: бензол, гекса-
декан, 2,4-дихлорфенол, 1,2-дихлорэтан, изооктан, 
пентахлорфенол, тетрахлорэтилен, толуол, 2,4,6-три-
хлорфенол, фенол, хлорбензол, хлороформ, четырех-
хлористый углерод) . 
2 . Методы, основанные на использовании РЭ 
и образцовых СИ:
– переменнотоковая кондуктометрия, прецизионная 
потенциометрия и спектрофотометрия, используемые 
для аттестации ГСО свойств ВР (например, удельная 
электрическая проводимость – УЭП, рН, цветность, 
мутность) .
3 . Методы, основанные на использовании аттесто-
ванных методик измерений с использованием «пер-
вичных» ГСО (то есть СО, аттестованных «первичными 
методами»):
– титриметрические (используются для аттестации 
ГСО состава и свойств ВР (общей жесткости, общей 
щелочности, ХПК, формальдегида, соляной кислоты, 
сульфид-ионов, алюминия, мышьяка, селена);
– хроматографические (используются для аттеста-
ции ГСО состава органических веществ в органических 
растворителях (фенол, бензол, хлорбензол, четыреххло-
ристый углерод, нефтепродукты);
– спектрометрия индуктивно-связанной плазмы 
(используется для аттестации многокомпонентных ГСО 
состава ВР металлов РМ-1 (Ti, Mo, Sb), РМ-2 (Fe, Ni, 
Pb, Mn, Zn) и РМ-3 (Al, As, Cu, Cd, Co, Cr));
– гравиметрия («первичный» метод по ИСО 35) 
(используется для аттестации ГСО состава и свойств 
ВР: молибдена (VI), додецилсульфата натрия (АПАВ), 
кремния, общей минерализации, бромида, роданида, 
иодида, лития);
– переменнотоковая кондуктометрия (используется 
для аттестации ГСО состава ВР ряда катионов щелочных 
и щелочноземельных металлов и анионов: NH4, Ba, B, K, 
Ca, Mg, Na, Sr, Cr, NO3, NO2, SO4, PO4, F, Cl, KJO3, Nобщ); 
– спектрофотометрия (используется для аттестации 
ГСО состава ВР общего фосфора) . 
ИЗМЕРИтЕльныЕ вОЗМОжнОСтИ 
ЦЕнтРА И ПРОСлЕжИвАЕМОСть 
АттЕСтОвАнных ЗнАчЕнИй
Потенциостатическая кулонометрия 
Для аттестации ГСО состава ВР ионов тяжелых 
металлов используется потенциостатическая кулономе-
трия с рабочим ртутным электродом . Соответствующая 
установка «Кулон» (ООО «Информаналитика», Санкт-
Петербург), созданная на основе рабочего эталона ВЭ 
154-1–94 (который был в свое время внесен в реестр 
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эталонов ФГУП «ВНИИМ» (Санкт-Петербург), прошла 
испытания в целях утверждения типа и внесена в Госу-
дарственный реестр утвержденных типов СИ с номером 
25299–03 . Установка состоит из двух измерительных 
стоек, позволяет одновременно анализировать две 
пробы и имеет следующие основные метрологические 
характеристики:
– диапазон измерений молярной концентрации ионов 
тяжелых металлов – от 0,4 до 20,0 ммоль/дм3;
– относительная неисключенная систематическая 
погрешность (НСП) при измерении количества элек-
тричества – не более ± 0,1 %;
– относительное СКО результатов измерений – не 
более 0,35 %;
– относительная погрешность аттестации ГСО состава 
ВР ионов тяжелых металлов – от 0,4 до 1,0 % (соответ-
ствует относительной расширенной неопределенности 
измерений, вычисленной с применением коэффициента 
охвата k = 2, Uотн, %) .
Для всех ГСО, аттестованных вышеупомянутым 
методом, прослеживаемость аттестованных значений 
СО достигается методом прямых измерений массовой 
(молярной) концентрации соответствующих ионов на 
установке «Кулон», через постоянную Фарадея к едини-
цам величин: масса (кг), электрическое сопротивление 
(Ом), электрическое напряжение (В), время (с), темпе-
ратура (К) – и обеспечивается за счет:
– использования при аттестации фундаментальной 
константы – постоянной Фарадея (справочные данные);
– периодической поверки кулонометрической 
установки и отдельных СИ, входящих в ее состав, 
в территориальном органе Росстандарта РФ – ФБУ 
«Тест-С .-Петербург» .
Кулонометрическое титрование
Этот метод развивался в нашем Центре в тесном 
сотрудничестве с УНИИМ (г . Екатеринбург), который 
для нашей организации выполнил следующие работы:
– разработал и утвердил серию методик измерений, 
базирующихся на методе кулонометрического титрова-
ния и предназначенных для выполнения измерений мас-
совой концентрации ряда веществ в водных растворах;
– изготовил и провел испытания в целях утверждения 
типа установки кулонометрической высокоточной УКТ-1, 
которая по сути является физической копией Государст-
венного первичного эталона ГЭТ 176–2010 «ГПЭ единиц 
массовой (молярной) доли и массовой (молярной) кон-
центрации компонента в жидких и твердых веществах 
и материалах на основе кулонометрического титрования» 
(ФГУП «УНИИМ») .
Выполненные ФГУП «УНИИМ» работы – яркий пози-
тивный пример деятельности ГНМИ, когда он заботится 
не только о создании национальной первичной эталон-
ной базы и соответствующих национальных поверочных 
схем, но и о наполнении этих поверочных схем реальным 
содержанием, как это имеет место в нашем случае .
Установка УКТ-1 внесена в Госреестр СИ под номе-
ром 53564–13 и имеет следующие метрологические 
характеристики:
• диапазон измерений массовой доли основного 
компонента – от 99,00 до 100,00 %;
• диапазон измерений массовой концентрации 
основного компонента – от 5 до 100 г/дм3;
• предел допускаемого СКО случайной составляю-
щей относительной погрешности измерений массовой 
доли основного компонента – 0,03 %;
• предел допускаемого СКО случайной составляю-
щей относительной погрешности измерений массовой 
концентрации основного компонента – 0,08 %;
• пределы допускаемой относительной погрешности 
измерений массовой доли основного компонента – 
±0,07 %;
• пределы допускаемой относительной погреш-
ности измерений массовой концентрации основного 
компонента – ±0,15 % .
Установка УКТ-1 и входящие в ее состав СИ прохо-
дят периодическую поверку в ФБУ «Тест-С .-Петербург» . 
Установка используется для аттестации трех типов ГСО 
состава ВР: 
– ионов хрома (VI) (Хр-10), ГСО 10204–2013; 
– ионов натрия (На-10), ГСО 10228–2013; 
– хлорид-ионов (Хл-10), ГСО 10228–2013, с номи-
нальным значением массовой концентрации аттестуемого 
компонента 10,0 г/дм3 . 
Для этих ГСО границы относительной погрешности 
установления аттестованных значений достаточно низки 
и не превышают ±0,25 % при доверительной вероятности 
0,95 (соответствуют относительной расширенной не- 
определенности измерений, вычисленной с примене-
нием коэффициента охвата k = 2, Uотн, %) . Все указанные 
ГСО являются рабочими эталонами 2-го разряда по 
ГОСТ Р 8 .735 .1–2011 [6] .
Криометрия
Для аттестации ГСО состава ряда органических 
веществ используется РЭ единицы молярной доли 
органических веществ «Криом» (НПО «ИСАРИ», г . Тби-
лиси, Грузия), который в свое время был аттестован 
ФГУП «ВНИИМ» и был внесен в реестр эталонов ФГУП 
«ВНИИМ» под номером РЭВТ 4–96) . Для РЭ абсолютная 
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НСП (Θ) и СКО результата измерения (Sx) зависят от 
содержания примесей в ГСО и в диапазоне молярной 
доли примесей от 0,02 до 1,00 мол % соответственно 
находятся в пределах: 
Θ = от 0,0025 до 0,12 мол %;
Sx = от 0,001 до 0,05 мол % .
Для ГСО состава чистых органических веществ, атте-
стованных вышеупомянутым методом, границы абсолют-
ной погрешности установления аттестованных значений 
не превышают ±0,20 % от суммарного содержания 
примесей при доверительной вероятности 0,95 (соот-
ветствуют абсолютной расширенной неопределенности 
измерений, вычисленной с применением коэффициента 
охвата k = 2, Uотн, %) . Прослеживаемость аттестован-
ных значений СО к единицам величин: масса (кг), 
электрическое сопротивление (Ом), электрическое 
напряжение (В), время (с), температура (К) обеспе-
чивается методом прямых измерений массовой доли 
соответствующего органического вещества на рабочем 
эталоне «Криом» и достигается путем периодической 
поверки РЭ и входящих в его состав СИ соответственно 
в ФГУП «ВНИИМ» и в ФБУ «Тест-С .-Петербург» .
В настоящее время проводится работа по внесению 
РЭ в качестве вторичного эталона в Федеральный 
информационный фонд по обеспечению единства изме-
рений Росстандарта с его привязкой к утвержденному 
в конце января 2015 года Росстандартом ГЭТ 208–2014 
«ГПЭ единиц массовой (молярной) доли и массовой 
(молярной) концентрации органических компонентов 
в жидких и твердых веществах и материалах на основе 
Та б л и ц а  1
Метрологические характеристики аттестованных методик измерений, используемых при аттестации ГСО 
титриметрическим методом
Элемент (вещество, пока-





Метрологические характеристики  
методики измерений
ГСО состава 1-го 
разряда, используе-
мые при аттестации





ЦВ 4 .01 .04–94***
Диапазон – от 0,09 до 1,1 г/дм3





ЦВ 4 .01 .37–00
Диапазон – от 0,9 до 1,1 г/дм3
Δ* = 0,95 %**
Общая жесткость
7373–97
ЦВ 4 .01 .27–97
ЦСО 01 .01 .01–
2009****
Диапазон – от 9,5 до 10,5 оЖ






ЦСО 01 .01 .01–2009
Диапазон – от 95 до 105 оЖ






ЦСО 01 .01 .04–2009
Диапазон – от 0,97 до 1,03 моль/дм3
Δ* = 0,32 %**
Общая щелочность
9285–2009
ЦСО 01 .01 .02–2009
Диапазон – от 950 до 1050 ммоль/дм3
Δ* = 0,92 %**





ЦВ 4 .06 .12–94
Диапазон – от 0,045 до 0,110 г/дм3





Селен (компл . № 24К)
7340–96 / 7342–96
ЦВ 4 .06 .25–96
Диапазон – от 0,09 до 1,1 г/дм3
Δ* – от 0,69 до 0,82 %**
Формальдегид
9376–2009
ЦСО 01 .01 .03–2009
Диапазон – от 0,95 до 1,05 г/дм3
Δ* = 0,87 %**
Сульфид 9728–2010 ЦСО 01 .01 .05–2010
Диапазон – от 0,95 до 1,05 г/дм3





ЦВ 4 .01 .28–97
Диапазон – от 9500 до 10500 мг/дм3
Δ* = 1,5 %**
* ±Δ – границы относительной погрешности при доверительной вероятности 0,95 .
** Соответствует относительной расширенной неопределенности измерений, вычисленной с применением коэффициента охвата k = 2, Uотн, % .
*** Здесь и далее по тексту – методики измерений, разработанные и аттестованные ГУП «ЦИКВ» .
**** Здесь и далее по тексту – методики измерений, разработанные ООО «ЦСОВВ» и аттестованные ФГУП «УНИИМ» .
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Та б л и ц а  2
Метрологические характеристики аттестованных методик измерений, используемых при аттестации ГСО 
состава органических веществ в органических растворителях






ГСО, используемые при 
аттестации
Фенол в метаноле (набор 1/ОР)
7353–97 / 7355–97
ЦВ 4 .12 .26–97
Диапазон – от 1,1 до 0,09 г/дм3
Δ* – от 2,2 до 2,9 %**
Фенол, ГСО 7101–94
Бензол в метаноле (набор 4/ОР) 
7141–95М
ЦВ 4 .12 .17–95
Диапазон – от 1,1 до 0,09 г/дм3
Δ* – от 2,5 до 3,2 %**
Бензол, ГСО 7141–95
Хлорбензол в метаноле (набор 5/ОР) 
7142–95М
ЦВ 4 .12 .16–95
Диапазон – от 1,1 до 0,09 г/дм3
Δ* – от 1,6 до 2,3 %**
Хлорбензол, ГСО 7142–95
Четыреххлористый углерод в метано-
ле (набор 7/ОР) 7334–96 / 7336–96
ЦВ 4 .12 .24–96
Диапазон – от 1,1 до 0,09 г/дм3
Δ* – от 3,3 до 3,8 %**
Четыреххлористый угле-
род, ГСО 7213–95
НП-1 (смесь гексадекана, изооктана 
и бензола в четыреххлористом угле-
роде) 7424–97
ЦВ 4 .12 .29–97
Диапазон – от 47,5 до 52,5 г/дм3
Δ* = 2,5 %**
Гексадекан, ГСО 7289–96
Изооктан, ГСО 7323–96 
Бензол, ГСО 7141–95
НП-2 (смесь гексадекана, изооктана 
и бензола в полихлортрифторэтиле-
не) 9374–2009
ЦСО 01 .03 .01–2009
Диапазон – от 47,5 до 52,5 г/дм3




* ±Δ – границы относительной погрешности при доверительной вероятности 0,95 .
** Соответствует относительной расширенной неопределенности измерений, вычисленной с применением коэффициента охвата k = 2, Uотн, % .
жидкостной и газовой хромато-масс-спектрометрии 
с изотопным разбавлением и гравиметрии» и повероч-
ной схемой по ГОСТ Р 8 .735 .2–2013 [7] .
МЕтОды АттЕСтАЦИИ ГСО, 
ОСнОвАнныЕ нА ИСПОльЗОвАнИИ 
АттЕСтОвАнных МЕтОдИК ИЗМЕРЕнИй
титриметрические методы
Аттестация ГСО осуществляется с использованием 
аттестованных методик измерений, в основе которых 
заложены «первичные» ГСО ФГУП «УНИИМ» – ГСО 
состава чистых веществ – рабочие эталоны 1-го раз-
ряда по ГОСТ Р 8 .735 .1–2014 [6] . Метрологические 
характеристики используемых методик измерений 
представлены в табл . 1 .
При реализации аттестованных методик измерений 
(см . столбец 3 табл . 1) прослеживаемость аттесто-
ванных значений ГСО достигается использованием 
соответствующего ГСО состава (см . столбец 5 табл . 1), 
аттестованного на ГПЭ единиц массовой (молярной) 
доли и массовой (молярной) концентрации компонента 
в жидких и твердых веществах и материалах на основе 
кулонометрического титрования ГЭТ 176–2010 «ГПЭ 
единиц массовой (молярной) доли и массовой (моляр-
ной) концентрации компонента в жидких и твердых 
веществах и материалах на основе кулонометрического 
титрования» к единицам величин масса (кг), объем (м3), 
температура (К) . 
Метод газовой хроматографии
Аттестация ГСО состава органических веществ 
в органических растворителях осуществляется 
с использованием аттестованных методик измерений, 
в основе которых заложены метод газовой хрома-
тографии и «первичные» ГСО чистых органических 
веществ собственного производства (аттестованные 
криометрическим методом) . Метрологические харак-
теристики используемых методик измерений пред-
ставлены в табл . 2 .
Используемый для реализации методик измерений 
газовый хроматограф проходит периодическую поверку 
в ФБУ «Тест-С .-Петербург» . При реализации аттесто-
ванных методик измерений (см . столбец 2 табл . 2) 
прослеживаемость аттестованных значений ГСО к еди-
ницам величин: масса (кг), объем (м3), электрическое 
сопротивление (Ом), электрическое напряжение (В), 
время (с), температура (К) достигается использованием 
поверенных СИ и использованием соответствующего 
ГСО (см . столбец 4 табл . 2), аттестованного первичным 
методом криометрии на РЭ единицы молярной доли 
органических веществ «Криом» через криоскопические 
константы . 
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Метод спектрометрии  
индуктивно-связанной плазмы
Используется для аттестации многокомпонентных 
ГСО состава ВР металлов . Аттестация ГСО осуществ-
ляется на эмиссионном спектрометре с индуктивно-
связанной плазмой ICAP 61E “Trace” (Agilent, США) 
с использованием аттестованных методик измерений, 
в основе которых заложены однокомпонентные ГСО 
состава ВР ионов тяжелых металлов собственного 
производства (табл . 3):
Используемый для реализации методик измерений 
спектрометр с индуктивно-связанной плазмой проходит 
периодическую поверку в ФБУ «Тест-С .-Петербург» . 
При реализации методик измерений (см . столбец 2 
табл . 3) аттестованные значения ГСО прослеживаются 
к соответствующим ГСО состава ВР ионов металлов 
(см . столбец 4 табл . 3), метрологические характери-
стики которых установлены с применением методов 
потенциостатической кулонометрии, титриметрии 
и гравиметрии при использовании средств измере-
ний, прослеживаемых посредством периодических 
поверок к единицам величин: масса (кг), объем (м3), 
температура (К), электрическое сопротивление (Ом), 
электрическое напряжение (В), время (с) соответст- 
венно .
Метод гравиметрии
Аттестация ГСО осуществляется с использованием 
аттестованных методик измерений, метрологические 
характеристики которых представлены в табл . 4 .
При реализации аттестованных методик измерений 
(см . столбец 2 табл . 4) прослеживаемость аттестованных 
значений соответствующих ГСО установлена к единицам 
величин: масса (кг), объем (м3), температура (К) – 
и достигается посредством периодической поверки 
используемых СИ массы, объема, температуры через соот-
ветствующие поверочные схемы (ГОСТ 8 .021–2005 [9], 
ГОСТ 8 .470–82 [10], ГОСТ 8 .558–2009 [15]) .
Метод переменнотоковой кондуктометрии
Используется для аттестации ГСО состава ряда 
однокомпонентных ВР катионов щелочных и щелоч-
ноземельных металлов и анионов по аттестованным 
методикам измерений, перечень которых представлен 
в табл . 5 .
Метод аттестации основан на использовании 
линейных зависимостей между значением массовой, 
молярной или моляльной концентрации индивидуаль-
ного электроактивного вещества в ВР и значением 
удельной электропроводности (УЭП) раствора при строго 
фиксированной температуре . При низких значениях 
Та б л и ц а  3
Метрологические характеристики аттестованных методик измерений, используемых при аттестации 
многокомпонентных ГСО состава ВР металлов








ГСО, используемые при аттестации
РМ-1 (Ti, Mo, Sb) / 7324–96 ЦВ 4 .19 .21–96 Δ* = 1,7 %**
Ti (IV), 0,1 г/дм3 – ГСО 7207–95;
Мо (VI), 0,1 г/дм3 – ГСО 8088–94;
Sb (III), 0,1 г/дм3 – ГСО 7204–95
РМ-2 (Fe, Ni, Pb, Mn, Zn) / 7272–96 ЦВ 4 .19 .20–96 Δ* = 1,95 %**
Fe (III), 0,1 г/дм3 – ГСО 8034–94;
Ni, 0,1 г/дм3 – ГСО 8003–93;
Pb, 0,1 г/дм3 – ГСО 7014–93;
Мn (II), 0,1 г/дм3 – ГСО 8058–94; 
Zn, 0,1 г/дм3 – ГСО 8055–94
РМ-3 (Al, As, Cu, Cd, Co, Cr) / 7325–96 ЦВ 4 .19 .22–96 Δ* = 1,5 %**
Аl, 0,1 г/дм3 – ГСО 8061–94;
As (III), 0,1 г/дм3 – ГСО 7143–95;
Cd, 0,1 г/дм3 – ГСО 6692–93;
Co, 0,1 г/дм3 – ГСО 8091–94,
Cu, 0,1 г/дм3 – ГСО 8000–93;
Cr (VI), 0,1 г/дм3 – ГСО 8037–94
* ±Δ – границы относительной погрешности при доверительной вероятности 0,95 .
** Соответствует относительной расширенной неопределенности измерений, вычисленной с применением коэффициента охвата k = 2, Uотн, % .
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Та б л и ц а  4
Метрологические характеристики аттестованных методик измерений на основе гравиметрического метода, 
используемых для аттестации ряда ГСО состава и свойств




Метрологические характеристики методики измерений
Диапазон, г/дм3 Δ*, %**
Молибден (компл . № 14К)
8086–94 / 8088–94 ЦВ 4 .02 .08–94 от 0,095 до 1,05 от 0,52 до 0,59
Додецилсульфат натрия (43А) 
8362–2003 ЦВ 4 .02 .39–2002 от 9,0 до 11,0 1,3
Кремний (КР-1) 9729–2010 ЦСО 01 .02 .06–2010 от 0,95 до 1,05 г/дм3 0,85
Кремний (КР-2) 10445–2014 ЦСО 01 .02 .06–2010 от 0,475 до 0,525 г/дм3 0,85
Общая минерализация
9283–2008 ЦСО 01 .02 .01–2009
Массовая концентрация остатка после 
выпаривания от 47 500 до 52 500 мг/дм3 0,83
Массовая концентрация остатка после 
прокаливания от 47 500 до 52 500 мг/дм3 0,88
Бромид 9329–2009 ЦСО 01 .02 .02–2009 от 0,95 до 1,05 г/дм3 0,87
Роданид 9375–2009 ЦСО 01 .02 .03–2009 от 0,95 до 1,05 г/дм3 0,81
Иодид 9426–2009 ЦСО 01 .02 .04–2009 от 0,95 до 1,05 г/дм3 0,81
Литий 10229–2013 ЦСО 01 .02 .07-2013 от 0,95 до 1,05 г/дм3 0,9
* ±Δ – границы относительной погрешности при доверительной вероятности 0,95 .
** Соответствует относительной расширенной неопределенности измерений, вычисленной с применением коэффициента охвата k = 2, Uотн, % .
Та б л и ц а  5
Метрологические характеристики аттестованных методик измерений, используемых при аттестации ГСО 
состава ряда однокомпонентных ВР катионов щелочных и щелочноземельных металлов и анионов
Элемент (вещество) / № по Госреестру
Используемая ме-
тодика измерений
Метрологические характеристики методики измерений
Диапазон, г/дм3 Δ*, %**
Аммоний (компл . № 15К) / 7015–93 / 7017–93 ЦВ 4 .15 .33–99 от 1,1 до 0,09 от 0,63 до 0,64
Барий (компл . № 21 К) / 7107–94 / 7109–94 ЦВ 4 .15 .09–94 от 1,1 до 0,09 от 0,80 до 0,85
Бор (компл . № 39К) 7337–96 / 7339–96 ЦВ 4 .15 .23–96 от 1,1 до 0,09 от 0,88 до 0,96
Калий (компл . № 18К) 8092–94 / 8094–94 ЦВ 4 .15 .07–94 от 1,1 до 0,09 от 0,61 до 0,69
Кальций (компл . № 19К) 8065–94 / 8067–94 ЦВ 4 .15 .05–94 от 1,1 до 0,09 от 0,77 до 0,82
Магний (компл . № 20К) 7190–95 / 7192–95 ЦВ 4 .15 .13–95 от 1,1 до 0,09 от 0,72 до 0,74
Натрий (компл . № 17К) 8062–94 / 8064–94 ЦВ 4 .15 .06–94 от 1,1 до 0,09 от 0,55 до 0,60
Стронций (компл . № 25 К) 7145–95 / 7147–95 ЦВ 4 .15 .11–94 от 1,1 до 0,09 от 0,73 до 0,78
Хром (VI) (компл . № 7К) 8035–94 / 8037–94 ЦВ 4 .15 .03–93 от 1,1 до 0,09 от 0,71 до 0,74
Йодат калия (компл . № 29К) ЦВ 4 .15 .10–94 от 2,213 до 0,181 от 0,70 до 0,79
Нитрат (компл . № 5А) 6696–93 / 6698–93 ЦВ 4 .15 .32–99 от 1,1 до 0,09 от 0,32 до 0,41
Нитрит (компл . № 7А) 7021–93 / 7022–93 ЦВ 4 .15 .35–99 от 1,12 до 0,46 от 0,85 до 0,87
Сульфат (компл . № 4А) 6693–93 / 6695–93 ЦВ 4 .15 .30–98 от 1,1 до 0,09 от 0,57 до 0,66
Сульфат (41А) 7437–98 ЦВ 4 .15 30–98 от 11,0 до 9,0 0,63
Фосфат (компл . № 6А) 7018–93 / 7020–93 ЦВ 4 .15 .34–99 от 1,1 до 0,09 от 0,61 до 0,64
Фторид (компл . № 2А) 7188–95 / 7189–95 ЦВ 4 .15 .14–95 от 1,1 до 0,45 от 0,74 до 0,80
Хлорид (компл . № 1А) 6687–93 / 6689–93 ЦВ 4 .15 .31–98 от 1,1 до 0,09 от 0,46 до 0,59
Хлорид (40А) 7436–98 ЦВ 4 .15 .31–98 от 11,0 до 9,0 0,53
Азот общий (компл . № 8А) 7193–95 / 7194–95 ЦВ 4 .15 .15–95 от 0,55 до 0,09 от 0,73 до 0,74
* ±Δ – границы относительной погрешности при доверительной вероятности 0,95 .
** Соответствует относительной расширенной неопределенности измерений, вычисленной с применением коэффициента охвата k = 2, Uотн, % .
Certified Reference Materials № 3, 201560
ООО «ЦСОВВ» и его вклад в обеспечение прослеживаемости результатов измерений...
концентрации электроактивного вещества в ВР для 
повышения точности измерений вводится поправка на 
УЭП деионизированной воды, использовавшейся для 
приготовления растворов . При поддержании с высокой 
точностью постоянства температуры для ВР индивиду-
альных веществ электролитов, не содержащих фоно-
вых электролитов (кислот или щелочей) зависимости 
относятся к категории справочных данных . Значения 
коэффициентов уравнений в этом случае не зависят 
от целого ряда факторов:
– используемых экземпляров СИ и кондуктометри-
ческих ячеек;
– используемых партий реактивов (при условии 
подтверждения их высокой степени чистоты) . 
Это было неоднократно проверено и эксперимен-
тально подтверждено в совместных работах ЗАО «ЦИКВ» 
(Санкт-Петербург) и нашего Центра для всех ГСО, о чем 
имеются соответствующие протоколы и технические 
отчеты .
Для аттестации ГСО используется эталонная кон-
дуктометрическая установка – РЭ единицы УЭП водных 
сред 2-го разряда, состоящая из:
– прецизионного измерителя иммитанса типа LCR-817 
(GW Instek, Тайвань);
– кондуктометрических ячеек заливного типа с глад-
кими платиновыми электродами и действительными 
значениями постоянных (100 ± 30) и (0,10 ± 0,03) см-1;
– водяного термостата с высокой точностью под-
держания температуры;
– термометра для точных измерений с ценой деле-
ния 0,01 °С .
РЭ единицы УЭП 2-го разряда ежегодно подвергается 
калибровке в ФГУП «ВНИИФТРИ» (пгт Менделеево) 
и ФГУП «ВНИИМ им . Д .И . Менделеева» с передачей 
единицы от ГЭТ-132–99 «Государственный первич-
ный эталон единицы УЭП жидкостей» в соответствии 
с ГОСТ 8 .457–2000 [8], а также периодической поверке 
входящих в его состав СИ в ФБУ «Тест-С .-Петербург» . 
РЭ единицы УЭП 2-го разряда имеет в диапазоне УЭП от 
0,004 до 11,5 См/м относительную погрешность, не пре-
вышающую ±0,25 % при доверительной вероятности 0,95 .
Метод характеризуется прослеживаемостью к эта-
лонам единиц величин . По аттестованным методикам 
измерений (см . столбец 2 табл . 5) используются урав-
нения зависимости между значениями концентрации 
индивидуального чистого вещества в водном растворе 
и значениями УЭП раствора при фиксированной тем-
пературе, при этом прослеживаемость аттестованных 
значений СО достигается (при установлении концен-
трационной зависимости и периодической поверке 
используемых средств измерений) к единицам вели-
чин: масса (кг), объем (м3), УЭП жидкостей (См/м) 
и температура (К), в соответствии с поверочными 
схемами по ГОСТ 8 .021–2005 [9], ГОСТ 8 .470–82 [10], 
ГОСТ 8 .558–2009, ГОСТ 8 .457–2000 [8] .
Метод позволяет проводить аттестацию ГСО, пред-
ставленных в табл . 3, с относительной погрешностью, 
не превышающей ±1 % при доверительной вероятности 
0,95 (для ГСО иодата калия, комплект № 29К ±2 %) .
Спектрофотометрия
Используется для аттестации ГСО состава ВР 
общего фосфора (ГСО 7241–96 / 7142–96) . Аттестация 
проводится по аттестованной методике измерений 
ЦВ 4 .04 .18–2002 методом персульфатного окисления 
с последующим фотометрическим определением . 
Методика измерений ЦВ 4 .04 .18–2002 для диапазона 
измерений от 0,090 до 0,55 имеет границу относительной 
погрешности ±2,0 % при доверительной вероятности 
0,95 (соответствует относительной расширенной не- 
определенности измерений, вычисленной с примене-
нием коэффициента охвата k = 2, Uотн, %) . По аттестован-
ной методике измерений ЦВ 4 .04 .18–2002 используются 
уравнения зависимости между значениями концентрации 
фосфат-ионов (ГСО 7018–93) в водном растворе и зна-
чениями спектрального коэффициента направленного 
пропускания (оптической плотности) раствора, при этом 
прослеживаемость аттестованных значений ГСО наблю-
дается (при установлении концентрационной зависимо-
сти и поверке используемых средств измерений) к ГПЭ 
следующим единицам величин: масса (кг), объем (м3), 
спектральный коэффициент направленного пропуска-
ния (оптическая плотность) по ГОСТ 8 .557–2007 [11] 
и температура (К) .
МЕтОды АттЕСтАЦИИ ГСО СвОйСтв, 
ОСнОвАнныЕ нА ИСПОльЗОвАнИИ 
этАлОнОв И ОбРАЗЦОвых СИ
Переменнотоковая кондуктометрия
Метод используется (прямые измерения) для атте-
стации ГСО УЭП водных сред (5 типов ГСО) . Измерения 
проводятся на РЭ единицы УЭП жидкостей 2-го разряда, 
описанном в предыдущем разделе . ГСО УЭП характе-
ризуются прослеживаемостью:
– к единице величины удельной электрической 
проводимости (См/м) (посредством калибровки кон-
дуктометрической установки);
– единице величины температуры (посредством 
поверки термометра) .
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Используемый метод позволяет проводить аттеста-
цию ГСО УЭП с относительной погрешностью 0,25 % при 
доверительной вероятности 0,95 в широком диапазоне 
значений УЭП от 11,5 до 0,0047 См/м .
Спектрофотометрия
Используется для аттестации ГСО свойств водных 
сред – цветности (хром-кобальтовая шкала), мутности 
(формазиновая суспензия) . Аттестация ГСО мутности 
и цветности водных сред (оптических свойств) произ-
водится в рамках аттестованных методик измерений 
(соответственно для цветности – ЦВ 4 .04 .36–00 и для 
мутности – ЦВ 4 .04 .19–96) с использованием образцо-
вого спектрофотометра СФ-26 (ОАО «ЛОМО», Санкт-
Петербург), который ежегодно подвергается калибровке 
в ФБУ «Тест-С .-Петербург» .
Мутность (по формазиновой шкале) и цветность (по 
хром-кобальтовой шкале) водных сред являются величи-
нами, принятыми по определению, то есть когда строго 
определенным составам приготовленных эталонных 
суспензий или растворов, определяемым соответствую-
щими нормативными документами (ИСО 7027:1999 [12] 
и ГОСТ 3351–74 [13] – для мутности и ГОСТ 31868–2012 
[14] – для цветности по хром-кобальтовой шкале) 
соответствуют строго определенные значения мутности 
(400 ЕМФ) и цветности (500 град) .
ГСО мутности и цветности характеризуются про-
слеживаемостью к следующим единицам величин: 
масса (кг) (при приготовлении эталонных растворов 
и суспензий); спектральный коэффициент направ-
ленного пропускания по ГОСТ 8 .557–2007 [11] (при 
калибровке СФ-26) .
Использование аттестованных методик измерений 
на основе спектрофотометрического метода позволяет 
проводить аттестацию ГСО мутности и цветности водных 
сред соответственно с относительной погрешностью 
±2,0 и ±1,5 % при доверительной вероятности 0,95 (соот-
ветствует относительной расширенной неопределенности 
измерений, вычисленной с применением коэффициента 
охвата k = 2, Uотн, %) .
Подробная информация о Центре, его производ-
ственной программе и измерительных возможностях 
представлена на сайте www .standmat .ru .
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The article presents information about one of the largest in RF manufacturer of the approved types reference 
materials (GSO), intended for the metrological assurance of safety and quality parameters control for water, 
aqueous medium and different types of production. It’s shown measurement capabilities of the Center. It’s also shown 
traceability schemes to primary standards and SI units for characterization results for all types of prodused CRM. 
Key words: reference materials, metrology, ensuring the uniformity of measurements, traceability, water quality parameters, 
accreditаtion, measurement standards, methods of reference materials certification, verification scheme for measuring 
instruments .
  When quoting reference: Atanov A .N ., Boldina O .V ., Gagarinov S .V ., Kuzental’ Iu .V ., Sidorova L .S . OOO «СSOVV» i ego vklad v obespechenie proslezhivaemosti rezul’tatov izmerenij pokazatelej bezopasnosti i kachestva vod [«Center 
of Reference Material and High-Purity Substances» Ltd and its contribution to ensuring the traceability of the 
measurement results of waters safety and quality parameters] . Standartnye obraztsy – Reference materials, 2015, 
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